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IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Empresa Emaser Teléfono 926215713
Poblacién Ciudad Real Fax 926216302
Direccion Elisa Cendreros,14 Provincia Ciudad Real
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE} DATOS DE CONTROL
Tipo de Muestra Agua de Cansumo Fecha Recepcion 21/110/2020
Municipio Mastanza Fecha Inicic Andlisis  24/110/2020
Punto de Muestreo  Depdsito Castillo. Dep.2 Fecha Fin Anélisis 10/11/2020
Punto de Toma Depdsite Castillo. Dep.2 Cadigo Muestra N1-20-008032
Origen del agua - Cddigo LIMS 1080299
Fecha Toma 20/10/2020 Tipo de Analisis Andlisis Completo
Recogida por Cliente
PM SINAC 24177 - PM-DEPOSITO 2-MESTANZA-CR Muestra Recibida Muestra liquida en varios
envases
DATOS ANALITICOS APORTADOS POR EL CLIENTE
* Cloro libre 1 mag/l
* pH 74 Uds de pH
RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO
Parimetros microblolégicos Iintervalo Valor Paramétrico
da RD140/2003
Pardmetros Méiodo Unidad Resuitado Incertidumbre Min. Mdx.
Rto. de Escherichia cali beta- UNE-EN-ISO 9308-2.2014 NMP/100 mi 0 ]
glucoranidasa +
Rto. de Enterococos UNE-EN-ISO 7899-2:2001% ufes100 mi 0 0
* Rto. de Clostridium perfringens( UNE-EN-ISO 14188:2017 ulc/100 ml 0 o
incluidas esporas)
Rto. de Coliforrnes totales UNE-EN-ISO 9308-2.2014 NMP0D mi 0 0
Rto. de Microorganismos UNE-EN-ISO 6222 1999 ufe/1 mi <q 100
Cultivables a 22 °C
NOTA MICROBIOLOGIA.  Segun fa norma ISO 8199, los recuentos de pardmeiros microbiclégicos de 1 a 2 ufc/vol suponen una defeccion

de la presencia del organismo, v de 3 a 9 ufc/vol son un niimero estimado.

Pardmetros quimicos

Incertidumbre  Valor Paramétrico

Expandida RD140/2003
Pardmetros Método Unidad Resultado {K=2) Min. Méx.
Antimonio PNT-ag-N-Metales(1) ugi <1,0 5,0
Arsenico PNT-ag-N-Metales(1) Hg/ <1,0 10
* Benceno PNT-ag-N-VOC(1} g <0,1 1,0
* Benzo{a)pireno PNT-aq-N-Semivolatiles(1) pat <0,0025 0,010
Boro PNT-ag-N-Metales(1) mgh <0,0200 1.0
Cadmio PNT-aq-N-Metales(1) ugh <1,00 5.0
Cianuro Total PNT-aq-N-CN(1) wgh <5 50
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA
Cdodigo Muestra N1-20-008032
Cobre PNT-ag-N-Metales({) mgh <0,0250 20
Cromo PNT-ag-N-Metales|1} pgh <1,0 50
1,2-dicloroetano PNT-ag-N-VOC(1) ugh <0,3 3.0
Fluoruros PNT-ag-N-Anicnes{1} mghl <0,10 1,5
Suma de PAHs PNT-aq-N-Calculosi1) kgl <0,01 0,10

Hidrocarburos Paliciclicos Aromdticos (HPA/PAH} o Suma de PAHs comesponde al "Valor Suma Total de un Grupo de
Parémelros”, establecida en el RD 817/2015, de los compuestos Benzo(b)Fluorantenc, Benzo(ghilperieno, Benzofk)
fluoranteno e indeno (1,2 3-cd)pirenc

Benzo(b)fluoranteno PNT-aq-N-Semivolatiles{1} Hgh <0,01 0,10
Benzo{(g,h.i)perileno PNT-ag-N-Semivolatiles(1} g <0,01 0,10
Benzo(k)fluoranteno PNT-aqg-N-Semivolatiles(1) (-1 <0,01 0,10
Indeno(1,2,3-c d)pireno PNT-ag-N-Semivolatiles(1) Ko <0,01 0,10
Mercurio PNT-ag-N-Hg(1} Hgf <0,1 1.0
Niquel PNT-ag-N-Metales(1) pgh <1,00 20
Nitratos PNT-aq-N-Anicnes(1} mglt <1,0 50
Suma de plaguicidas PNT-ag-N-Calculos(1) g <0,025 0,50

Plaguicidas o Suma de Plaguicidas corresponde al "Valor Suma Tolal de un Grupo de Parametros”, establscida en & RD
817/2015, de los compussios contenidos en el apartado Plaguicidas

Plomo PNT-ag-N-Metales(1} gl <1,0 10
Selenio PNT-aqg-N-Matales{1) ughl <f 10
Suma de trihalometanos Andlisis Subcontratado Hg' 45,6 100

Trhafometanos (THMs) o Suma de Trhalometanos corresponde al "Valor Suma Tolal de un Grupo de Paramelros”,
establecida en ef RD 817/2015, de los compuestos Cloroformo, Bromodiclorometano, Dibromoclorometano y Bromoformo

Cloroformo Analisis Subcontratado Hgh 36,3 100
Bromoformo Anélisis Subcontratado ugh <0,5 100
Clorodibromometano Analisis Subcontratado ugl 1,3 100
Diclorobromometano Andlisis Subcontratado pafl 8,0 100
Suma de tri y tetracloroeteno PNT-aq-N-Calculos(1) g <0,5 10

Suma de Tricloroeteno y Tetracloroeteno comesponde al "Valor Suma Tolal de un Grupo de Paramelros”, establecida en
el RD 817/2015, de Tricloroeteno y Telracloroetenc

Tricloroeteno PNT-aq-N-VOC(1} Hah <0,5 10
Tetracloroeteno PNT-ag-N-vOCi1) wgh <0,5 10
Bario PNT-aq-N-Metales{1) ugf 10,7 2,7

Berilio PNT-ag-N-Metales{t) pgl <1,00

Cabalto PNT-ag-N-Metales{1) L <1,00

Plata PNT-ag-N-Metales{1} ualt <25

Talio PNT-ag-N-Metales{1} pgi <1,0

Vanadio PNT-aq-N-Metales(1) ol <1,0
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Cadigo Muestra N1-20-008022
Zinc PNT-aq-N-Metales{1) ot <10,0
Pardmetros organolépticos Incertidumbre  Valor Paramétrico
Expandida RD140/2003
Pardmetros Método Linidad Resultado {K=2) Min. Mdx.
Color PNT-aq-N-Colori{1) mg'l Pt-Co <8 15
* QOlor PNT-ag-N-Olor{1) Indice de dilucién <1 3
* Sabor PNT-ag-N-Olor{1) Indice de dilucién <q 3
Turbidez PNT-aq-N-Turb(1) UNF «<0,50 1,00
Pardmetros indicadores Incertidumbre.  Valor Paramétrico
Expandida RD140/2003
Pardmetros Método Unidad Resultado {K=2) Min. Max.
Aluminio PNT-ag-N-Metales{1) pga 10,3 15,0 200
Amonio PNT-ag-N-NH4(1) mgii <0,10 0,50
Cloruros PNT-aq-N-Aniones(1) mgll 14,8 1.6 250
Conductividad PNT-ag-N-Cond(1) uSicm a 20°C 188 9 2 500
Hierro PNT-ag-N-Metales(1} Hgli 14,3 +4.0 200
Manganeso PNT-ag-N-Metales(1) ugl 5,9 1,2 50
* Oxidabilidad PNT-ag-N-Oxid(1) mgi 2,78 40,88 50
pH PNT-aq-N-pH(1) Uds pH a 25°C 7.73 0,18 6,50 9.50
* |. Langelier PNT-aq-N-Calculos(1) - 0,7
Sodio PNT-aq-N-Metales{1} mg/ 11,9 12,3 200
Sulfatos PNT-ag-N-Aniones(1) mg/l 16,2 11,8 250
Alcalinidad total PNT-ag-N-Ale(1) mgA CaCO2 65 +14
* COo2 PNT-aq-N-Calculos{1) mgh 2,4
Calcio PNT-ag-N-Metales(1} mg/l 14,3 23
* Dureza Total PNT-ag-N-Calculos(1) °F 6,5
Fosfatos PNT-ag-N-Aniones(1) mgh <1,0
Magnesio PNT-ag-N-Matales(1) mgi 7.17 +0,92
Potasio PNT-ag-N-Metales(1) mgil 1,34 10,52
* Sdlidos Disueltos Totales PNT-aq-N-Calculo(1) mg/l 144,7
Otros Incertidumbre  Valor Paramétrico
Expandida RD140/2003
ParAmetros Mélodo Unidad Resultado {K=2} Min. Méx.
* Dureza calcica PNT-aq-N-Calculos(1) mgA CaCO3 35,8
* Dureza magnésica PNT-aq-N-Calculos{1) mgi CaCQ3 29.5
* Dureza total PNT-ag-N-Calculos{1) mgfl CaC0O3 65,3
* loxinil PNT-ag-N-PlagLCMS(1) ke <0,025 0.10
Silicio PNT-aq-N-Metales(1) mgfl 1,81 10,34
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Coédigo Muestra N1-20-008032

T epandida. | ROIOB003

Pardmetros Método Unidad Resultado (K=2) Min. Max.
* 24D PNT-aq-N-PlagLCMS(1) ugh <0,025 0.10
* Alaclor PNT-ag-N-PlagLCMS(1) ugh <0,025 0.10
* Aldrin PNT-ag-N-Semivolatilas(1) pgh <0,005 0.03
* Ametrina PNT-aq-N-PlagLCMS(1) nad <0,025 0.10
* Atfrazina PNT-ag-N-PlagLCM5(1) gl <0,025 0.10
* Bensulfuron metil PNT-aq-N-PlagLCMS(1) HoAl <0,025 0.10
* Bentazona PNT-ag-N-PlagLCMS(1) Hah <0,025 0,10
* Cianazina PNT-ag-N-PlagLCMS(1) kg <0,025 010
* Cipermetrina PNT-aq-N-Semivolatiles(1} Hgh <0,01 0,10
* Clodinafog propargil PNT-ag-N-Semivolatites(1} wgh <0,01 0,10
* Clortoluron PNT-2q-N-PlagLCMS(1) oA <0,025 0.10
* Clorpirifos PNT-ag-N-Semivolatiies{1) Hg <0,01 0,10
* DCPA PNT-ag-N-Semivolatiles(1) pgi <0,01 0,10
* p,p-DDD PNT-aqg-N-Semivolatiles{1) ugh <0,01 0,10
* p,p-DDE PNT-aq-N-Semivolatiles(1) pgA <0,01 0,10
* o,p-0DT PNT-ag-N-Semivolatiles(1) wed <0,01 0,10
* p,p-DDT PNT-aq-N-Semivolatiles{1) [T]]] <0,01 0,10
* Deltametrin PNT-aq-N-Semivolatiles{1) Hg <0,01 0.10
* Diazinon PNT-ag-N-Semivolatiles(1) Hg/l <0,01 0,10
* Dieldrin PNT-aq-N-Semivolatiles(1} pgh <0,005 0,03
* Diflufenican PNT-ag-N-PlagLCMS(1) v <0,025 0,10
* Duron PNT-ag-N-Plagl.CMS(1) pgh <0,025 0,10
* Endosulfan | PNT-ag-N-Semivolatites(1) Mg <0,01 0,10
* Endasulfan Il PNT-aqg-N-Semivolatiles(1) Haft <0,01 0,10
* Endosulfan sulfato PNT-aq-N-Semivolaliles(1) ugft <0,01 0,10
* Endrin PNT-ag-N-Semivolatiles(1) pgA <0,01 0,10
* Endrin cetona PNT-ag-N-Semivolatiles{1) woi <0,01 0,10
* Etion PNT-aq-N-Semivolatiles{1) [r.1] <0,01 0,10
* a-BHC PNT-aq-N-Semivolatiles{1) pail <0,01 0,10
* h.-BHC PNT-aq-N-Semivolatiles(1) ugh <0,01 0,10
* d-BHC PNT-aq-N-Semivolatiles{1) Hgh <0,01 0,10
* Lindano PNT-ag-N-Semivolatiles(1) V1] <0,01 0,10
* Heptaclor PNT-aq-N-Semivotatiles(1} pg/t <0,005 0,03
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* Heptaclor epdxido
* Imidacioprid

* Isoproturon

* Linuron

* MCPA

* Metalaxil

* Metamitrona

* Metolacloro

* Metoxiclor

*  Metribuzina

* Quxifluorfen

* Pendimetalina
* Procloraz

* Prometrina

* Quizalofop-p-etil
* Secbumeton

* Simazina

* Tebuconazol

* Terbutilazina

* Terbutrina

* Tetradifon

* Trietazina

* Trifluralin

* Desetilterbumeton
* Mesotricna

* Nicosulfuron

* Clorantraniliprol
* Fluroxipir

* lodosuifuron metil sodio
* Penoxsulan

* Pinoxaden

* Prosulfocarb

*  Rimsulfuron

PNT-aq-N-Semivolatiles(1) woi <0,005 0,03
PNT-ag-N-PlagLCMS(1) i1} <0,025 0.10
PNT-ag-N-PlagLCMS(1) Hgh <0,025 0.10
PNT-ag-N-PlagLCMS(1) vgh <0,025 0.10
PNT-aq-N-PlagLCMS(1) Hall <0,025 0.10
PNT-aq-N-PlagLCMS(1) Hgh <0,025 0.10
PNT-aq-N-PlagLCMS(1) Hgi <0,025 0,10
PNT-aq-N-PlagLCMS(1) pgfl <0,025 0,10
PNT-ag-N-Semivolatiles( 1) ugl <0,01 0,10
PNT-aq-N-PlagLCMS{1) wail <0,025 010
PNT-ag-N-Semivolatiles(1) 11} <0,01 0,10
PNT-aq-N-Semivolatites(1) V1] <0,01 0,10
PNT-ag-N-PlagLEMS(1) poll <0,025 0.10
PNT-aq-N-PlagLCMS(1) Hgl <0,025 0.10
PNT-aq-N-PlagLCMS{1) (11 <0,025 0,10
PNT-ag-N-PlagLCMS(1) (1-4] <0,025 0,10
PNT-aq.N-PlagLCMS(1) Hgh <0,025 0.10
PNT-aq-N-PlagLCMS(1) HgA <{,025 0,10
PNT-aq-N-PlagLCMS(1) g/ <0,025 0,10
PNT-ag-N-PlagLCMS(1) pgi <0,025 0,10
PNT-ag-N-Semivolatiles(1) pgi <0,01 0,10
PNT-agq-N-PlagLCMS(1) pgi <0,025 0.10
PNT-ag-N-Semivolatilas(1) ugh <0,01 010
PNT-ag-N-PlagLCMS5{1) HgA <0,025 0,10
PNT-ag-N-PlagLCMS{1) g <0,025 0,10
PNT-ag-N-PlagLCMS(1) (11 <0,025 0,10
PNT-ag-N-PlagLCMS(1) (11 <0,025 .10
PNT-ag-N-PlagLCMS(1) 11 <0,025 0.10
PNT-aq-N-PlagLCMS(1) [T <0,025 0,10
PNT-aq-N-PlagLCMS(1) Hgh <0,025 0.10
PNT-ag-N-PlagLCMS(1) pgi <0,025 010
PNT-ag-N-PlagLCMS(1) pgfl <0,025 010
PNT-aq-N-PlagLCMS(1) pgf <0,025 0.10

OBSERVACIONES
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NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo

- La reproduccion parcial de este informe no esta permitida sin la aulorizacién por escrito de este laboratorio.

- El laberatorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditacion,
- El Sistema de Gestion de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, esta
certificado en base a la norma UNE-EN-1S0 9001.2015.

- El Sistema de Gestidn Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base ala norma UNE-EN-1SO 14001:2015.

El Responsable Técnico del Laboratorio
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Jorge Suarez
10/14/2020



